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A Kaltostat kavitalis sebkotszer puha, fehér, a sebvaladéksl
elszinez6d0, kélcium-natrium-alginat rostszalakat tartalmazé,
steril kdtszer, amelynek “kdtélszeri” alakja van. Az alginat
rostszélak abszorbedljak a sebvéladékot vagy a séoldatot,
midltal a kdtszer tdmdr gél/rostszal anyagga alakul. A gél
nedves és meleg kdrnyezetet biztosi a seb felszinén. A gél
segitségével a kitszert az 4 szOvet kérositasa nélkil, vagy
egészen enyhe kérositasaval el lehet tavolitani. A kdtést - a
sebtdl figgben - akér hét napig is rajta lehet hagyni a seben.

JAVALLAT .
A KALTOSTAT kills6 haszndlatra szant kétszer, amely felszivia
a sebvéladékot és megvédi a sebet a fertézéssel szemben

A KALTOSTAT Kavitdlis sebkotszer olyan kdzepesen vagy
erbsen véladékozé Greges sebek helyi elldtasara hasznélatos,
mint a decubitus-fekély, vénds és artérids eredet( fekélyek, dia-
béteszes fekélyek, bSratliltetések, horzsolasok, felszakitott
sebek, fellletes égések, sebészeti beavatkozas utani bemet-
szések, és mas olyan killsd sériilések, amelyeket valamely trau-
ma okozott. .

ELLENJAVALLAT

A kdtszer haszndlata nem ajanlott szaraz, enyhén
véladékozé sebek, harmadfokd égési sebek esetén, és nem
javasoljuk sebészeti szivacsként t5rténd hasznalatat sem.

OVINTEZKEDESEK ES MEGFIGYELESEK

1) Minden sebben lehetnek mikroorganizmusok. Ha valédi
Klinikai fert6zés alakulna ki (Iaz, nyom4sérzékenység vagy
kivorosddés tapasztalhaté a seb kémyékén), meg kell tenni
azokat a megfelelS Iépéseket, amelyeket a kezelGorvos el6ir
az ilyen fert6zések esetén. Fert6zés esetében a rendszeres
ellendrzésnek és a seb tisztitisanak mindennapos gyakorlatnak
kell lennie. A KALTOSTAT kavitdlis sebkétszer ilyen esetben is
hasznalhatd, de biztositani kell, hogy a kbtszert rendszeresen
cseréljék (legaldbb naponta, amig a fertszés jelen van). 2)
Bizonyos sebek, mint a labszarfekély és a felfekvés, csak
akkor gyégyulnak, ha lépéseket tesznek arra, hogy a sebeket
okoz6 betegséget is meggy6gyitsak. A KALTOSTAT kavitalis
sebkotszer helyi sebelldtisra szolgdl és az éltaldnos kezelési
program része lehet ilyen tipust sebek esetében. 3) A
KALTOSTAT kavitlis sebkdtszer arra szolgél, hogy a seb
gyogyulasat elSsegitd nedves kdmyezetet megteremtse. Ha
a KALTOSTAT kavitdlis sebkdtszer kezdetben gél 4llapotu
volt, amely azonban idével kiszaradt, a sebrdl valé eltdvolitisa

. nehézségekbe (itkdzhet. Ha a gél kiszdradt, a kdtszert séoldat-

tal meg kell nedvesiteni, hogy tjra hidratélt allapotba kertljon.

A KALTOSTAT KAVITALIS SEBKOTSZER ALKALMAZASA

1. Mieldtt a KALTOSTAT kavitdlis sebkotszert alkalmaznank,
a'sebet meg kell tisztitani az elhalt szovetektsl és porkisl,
majd alkalmas, nem toxikus seblemosé folyadékkal le kell
mosni, példaul steril séoldattal.

2. AKALTOSTAT kavitdlis sebkdtszer pontosan akkoréra kell

végni amekkora a seb mérete, majd szdrazon r4 kell

. helyezni a sebre. A KALTOSTAT kavitdlis sebkotszer
rogzitéséhez megfeleld masodiagos kdtszer hasznélata
sziikséges

3. a. A KALTOSTAT kavitdlis sebkétszert akkor kell cserélni,
ha a sebvaladék atit a masodlagos kdtésen vagy ha a
Klinikai gyakoriat szerint indokolt.

b. Az eltavolitast steril séoldattal valé esetleges
megnedvesitéssel kell segiteni.
c. A seb kdrmyékét sziikség esetén meg kell tisztitani,
~ mieldtt az Uj kotozGszert felhelyeznénk.
d. Mint minden més kotszert, a KALTOSTAT kavit4lis
sebkotszert is megfelels id6kozonként el kell tavolitani
a sebrdl, és a sebet meg kell tisztitani.

TAROLAS
Fényt6l védve, széraz, hiivds helyen tarolandé.
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