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HASZNALATI UTASITAS

OVINTEZKEDESEK ES MEGJEGYZESEK
Vigyazat: a lapirosodott urosztomads betegeknek,
ha megauréterlk is van és nem haszndlnak
vizeletgyGjeo zacskot, tudomasukra kell hozn,
hogy bizonyos esetekben a hugyvezetékbe ragasz-
toanyag kerlilhet. Amennyiben a hugyveze-
tékbe llyen anyag nagyobb mennyiségben kert,
meqgfeleld orvost ellatast kell kezdeményezni,

& merlegelni kell az ontapado termeék tovabbi
hasznalatat.

Fontos: A haszndlat elkezdese eldtt szakorvosnak
kell eldontenie, hogy konvex alaplap hasznalatéra
van-e sziikség.

1. A bor elokészitése
Az eszkioz alkalmazasa eltt a kéznek és 3 szioma
ketili bornek tisztanak, szaraznak és olajos
anyagoktol mentesnek kell lennie.

2. Isdk elokészitése

A} Méretre vaghato zsakok (1. abra)
Jelolje meq a sztoma alakjat az alaplap
vedoboritisan, Vagia ki az alaplapot a jeldles
mentén Ugyelve arra, hogy ne sértse meg
a 253k film rétegét. Ne vagjon tul az utolsé
vonalon. Az ufjaval simitsa ki a kivagott nyilist.

B) Elgre kivagott zsakok
Valasszon olyan 2sakot, amelynek az elore
kivagott sztmanyildsa egy kicsivel nagyobb,
mint a sz10ma mérete.
Megjeqyzés: 1) Az alaplap pereme
bérirritaciét okozhat a pelenkit viseld
padenseknél. Amennylben irritacld lép fel,
vagja ke a felesleges peremet az alaplaprol.
2) Védje a sztomét mindenféle traumdtol,
sértiestol.




3, A zsak felhelyezése (2. abra)
Alevega bejutasanak eloseqgiteseher valassza
el eqymastol 2 zsakrétegeket. Tavolitsa of a
védaboritast. Helyezze az alaplap nyfldsit a sztoma
kizepére. Helyezze 30 masodperciq az alaplapot a
sztdma karli barre. Szavethatdr jelenléte esetén
tavolitsa el a fennmarado védoboritdst, Simitsa a
helyérz, és sziintesse meg a reddket.

Viselje amig kényelmes &5 biztonsagos. A fenntar-
1ast 1dd valtozhat.

4. A zsaklezarasa

A) Urithetd zsakok INVISICLOSE™ zarodassal
(3. dbra)
Hajtsa fel a biztonsagl hajtokat a fehér kivezetd
zarbesikndl kezdve, amig a zard fiilek nem fedik
eqymast. Nyomja dssze a 24rd fuleket addiq,
amig nem €rzi, hogy 2 teljes hosszuk mentén
lezdradnak. Hajtsa a blztonsagl hajtokat a
zacska hatulja felé és nyomyja dssze a zaro
fiileteket, amig dsszezdrddasukat nem érzi.
MEGJEGYZES: Az extra kis merstu ESTEEM™
zsakok nem rendelkeznek INVISICLOSE zarodassal.

B) Urithetd 2sdkok zirdkapocesal (4. abra)

() Uritheté gyermek zsakok 23rdesikkal
{5. abra}
Tavolitsa el a védoboritast a ragasatocsikral.
Hyomja 2 helyére a zarocsikot a zsak vegenel,
az alaplappal telienes oldalon,

D] Urosztomas zsakok ACCUSEAL™ csappal:
(6. dbra)

E) Urosztomas zsakok felhajthato csappal:
(7. abra)

5. A z5dk tiritése
A) Uritheto zsakok INVISICLOSE zarédassal:
(8. abra)
Oldja ki a 253k zardrésaet, és nylssa ki a véget,
Enhez ujjaival nyomja be a kivezetd zirocsikok
mindkét végét, Uritse ki a zsakot.
B) Uritheté 2sdkok zirékapoccsal: (9. dbra)

Foraalmazza:
Replant 4 Care Kft.
www.replant.hu

() Urosztomas 2sakok ACCUSEAL csappal:
(10. dbra)
D) Urosztomads zsakok felhajthato csappal:
(11. dbra)
(satlakoztatds az éjszakai vizeletgyijto
rendszerhez:
ACCUSEAL csap: (12. abra)
Felhajthato csap: (13. abra)

6. Sziros 2sakokkal kapesolatos informdciok
Fardéskor, Uszdskor, sth, takarja le & szuréta
mellekelt takaro lapocskakkal, A vizben eltoltott
ido utan tavolitsa el azt

7. Azsak eltavolitasa (14, dbra)

8. Artaimatlanitas
Kerjik, tartsa be a helyl hulladékkezelés)
s2abdlynkat.
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